
2.1.4.2. MÉTODO DE DESCONGELACION 
 
 

 La  enfermera A(circulante)  retirará del contenedor el injerto (debe protegerse con 
guantes /riesgo quemadura  por frío) 

 

 Se retirarán las dos bolsas externas. 
 

 Se desinfecta ampliamente con povidona  yodada  el borde por donde se cortará 
con la tijera de Mayo recta la tercera bolsa 

 

 La enfermera A vierte cuidadosamente, PARA NO CONTAMINAR, el injerto en la 
cápsula que la enfermera B (instrumentista ) tiene preparada con el suero a 40ºC. 

 

 Se harán sucesivos lavados con el  suero fisiológico, a esta temperatura hasta su 
complete descongelación 

 

 Se mantendrá en la cápsula hasta su implante. 
 

 Previo a su implante se recomienda hacer un toma de cultivo mediante un hisopo 
de la superficie del injerto y  otro del lecho receptor. 

 


